Myty a fakta o dutinovych testech
sterilizace, realita a navrhy eseni
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Norma pro VPS (pro vyrobce)
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Citlivost chemie je p iblin stejna, jen schopnost
ode ist odchylku je v dutinovém testu v tSi.
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Intelligent Ink Technology
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Typ pristroje Pocet steriliza¢nich | Poéet bioindikatoru (ks)
el ohiem komory
AT R . &F 4
Parni sterilizator 2557 3 |
6-9 SJ 10 |

SEHEI'%I —




Nebiologické systémy — chemickeé indikatory, Vyhl. 30 6
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Hadicka z obou stran oteviena,
it ni déleompt. L

2mm +— O _2¢ /) e—s

HPR = L (délka hadi ky) x r (vnit ni pr m r hadi ky) : 2

=10 [dm] X 2[mm] : 2
HPR = 10 cm?
— | A I
Vnit ni Poloviéni délka hadicky z jedné strany uzaviené
2 mm v tomto pripadé 0,5 m
HPR = L (délka hadi ky) x r (vnit ni pr m r hadi ky)
=5 [dm] X 2 [mm]
HPR = 10 cm?
Obti nost dutinového testu je definovana délkou a pr m remt lesa, ne testem !
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Obti nost dutinoveho testu ovliv uje t leso, nikoliv samotny test !
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Helix 867-5 HPR 30 - nevhodne = HPR 120
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PRODUKT: indikétoruvowie Dick Test pro S jakym t lesem je
duté nastroje 4

stvrzena konformita s
Velikost, 78 x 5 mm L. 9

uvedenymi normami-
3,5 min. pfi 134 °C nebo y

15 min. pfi 121 °C

\ 4

Prohlaseni o shod jen
na indik.prou ky !!

VYR. C.: W 5567
splfiuje EN 285
tfida 2
PRODUKT: Indikétomvé(pmuiky Helix Test System 100
[ kost: 78 X
e 2 STILY ofi 134 °C nebo

pfi 121 °C
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Srovnani zbarveni testli s udanou expozic¢ni dobou

3,5 a 7 minut pri teplotée 134°C

Délka ster. expozice 0,5 min

Vysledek testu SV 3,5 min

) s oo [0 IO I

Vysledek testu SV 7 min.

o senm s |0 O W

Délka ster, expozice 1,5 min

Vysledek testu SV 3,5 min

Vysledek testu 5V 7 min.

| |
(WS 498 N3 CRZTMAAIS - I mu

Délka ster. expozice 2 min

Vysledek testu 5V 3,5 min

Vysledek testu SV 7 min.

s-:mmzmm-uul! BN ! R

Délka ster. expozice 2,5 min

Vysledek testu SV 3,5 min

(W3S SBZ N3 NIO CRZTWERLS = Nid ._._l_._l

Vysledek testu SV 7 min.

o smwamas-wd BB BB

Délka ster. expozice 5 min

Vysledek testu SV 3,5 min

) o eosss ) 0 0 0 I

Vysledek testu SV 7 min,

(WG] G490 W3 OIS - AN . -_l._l

Deéelka ster. expozice 10 min

Vysledek testu SV 3,5 min

[WVIE5) 8T NIWIO CAZVIES = YNk ._._._._l

vysledek testu SV 7 min,

[WVEE] 5298 W0 GHZIALS = 3k ._._l_._._

| s sonn anmes-me| [ I. (M . H dulz ouodxaan

Vysledky zkoudek nenahrazuji rezistometrické mé&feni, aviak prokazuji, Ze se jedna o identické testy pouze s jinym popisem.

Dle EN 11140-1 tast nesmi wiit pfi zkracenl éasu o 6% nebo ni#d teploté net 1°C nez udand hodnota.

Sterilization Test Testtime Test Gas comcentration RH
process padnt? min temperature mg/) %
1 5v -1
Steam
z 6% “1°C
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65 Ks, ,bali kovych”BDt
60 Ks Green card
#1100 ks ABBD test
& 100 ks Twintube
L Be400 ks d







Konkrétni nastaveni
parametr prokazalo
na vsech dutinovych
testech vySSi miru
zat ea
nedostate né
odvzdusn ni pro
sterilizaci dutin. Bylo
provedeno

T srovnavaci metodou.

STEAM|
STEAM

EXP.L 20150

Intelligent Ink Technology

BROM
150401

Inaet i=in Slereen Test Pack

STEAM
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UZivatel 1 Wigunj

UZivatel Z: Hl

Par e iy m ERECTETEE 1=
Detek or vaduchy - Uypnuto
Flarl AEAS AOT5-03-23

TrT1.2r=43.37C: p=998kPa: TiPIE) = 50.4°C
o (YD
sarze 03078
Eupdouince €13

TIPTI21 =435 p =100 5kPa 1426851 20M5-09-23
TRTLZY = 88,370 p=83kPa H3ZF 2015-09-23

Intelligent Ink Technology

Evobunce (23
TPTLEN = 1002°C; p = M4 3kPa: 14331 2015-09-23
TFTLZ) = BB.270 o= 200kPa 142942 20150073

Predehd sy 1 12 250973
TPTLIY = 10U C; p = 1506 kP TPTG) = S0.4°C

Hahfivamw 143537 2015 0973
TPTLE) = WS p=12523kPa TPTARI - S04 °C
sttt stevlizace W30S 205-004-23

TEPTLE: = 434,4°C; p = IM1Pa; TIPTER) = GO4°T

Koner sisddliace 49442 240 205 -09-723

TIPT1ZY=135.0°0; p= 3WakPa: TCPTED = 5004 °C BOWie- D iCk Test

D0kPa; 144530 POI5-09-23
FAkPar 144530 2015-09-23

Suseni 1
TIPTAZi = M4
P12 = 57870 p

Suenf (23
TPILZ) = 69276, e Pokre, anis 0B 05 00 BEEBEENE Sieoses Fow
Honer MES&PS 2015-03-23 . . . . . . 5‘ BDS-Tast [ETEAM

D&k parmgras = 000540 — =
B EE P s EE
Bez zavad

£a cykdus odpouidd:
Heuolotal podpis
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Dle Vyhlasky je BD test testem spravneho odvzdusn ni
a pronikavosti pary.
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Zav r. Doporu eni
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Zav r. BD testy
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Zav r. dutinove testy sterilizace
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